
Zasady funkcjonowania Pracowni Mikroskopii Elektronowej Skaningowej 
i Mikroanalizy w Instytucie Nauk Geologicznych UJ 

l. W pracy należy przestrzegać zasad określonych w następujących 
dokumentach: Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 46 z 12.05.2020 
oraz Zarządzenie nr 1/2020 Dziekana WGiG z dnia 19 maja 2020. 

2. Konieczne jest szczegółowe uzgadnianie terminów wykonywania prac by zachować 
przerwę przynajmniej 30 minut pomiędzy użytkownikami. 

3. Użytkownicy wykonujący swoje prace samodzielnie powinni zapisywać terminy 
planowanych prac w Zespole SEM w MS Teams. Użytkownicy mogą być dodani do 
Zespołu na życzenie (kontakt: monika.kasina@uj.edu.pl, anna.latkiewicz@uj.edu.pl 
lub marek.michalik@uj.edu.pl). W przypadku problemów technicznych prosimy o 
kontakt telefoniczny: 693318544 (Anna Łatkiewicz), 607443607 (Monika Kasina), 
604147828 (Marek Michalik). 

4. Użytkownicy nie wykonujący swych prac samodzielnie proszeni są o kontakt na adres 
anna.latkiewicz@uj.edu.pllub monika.kasina@uj.edu.pl w celu ustalenia terminu. 

5. Użytkownicy powinni odkazić ręce i następnie powierzchnie urządzeń i sprzęt, z 
którego planują korzystać ; odkażenie jest niezbędne także po zakończeniu pracy. 

6. Materiały do preparatyki (oznaczone imieniem i nazwiskiem użytkownika, 

ewentualnie również opiekuna naukowego, z datą pozostawienia próbek) należy 
zostawiać w skrzynce wystawionej na Portierni do czwartku danego tygodnia. Sposób 
preparatyki należy opisać i wysłać na adres anna.latkiewicz@uj .edu.pllub 
monika.kasina@uj.edu.pl. Preparatyka będzie wykonywana w kolejnym tygodniu. 

7. Nie należy wykonywać prac analitycznych w zespołach dwuosobowych (lub 
liczniej szych). 

8. Osobom nie wykonującym swych prac samodzielnie zaleca się by zostawiały swój 
materiał i precyzyjnie określiły oczekiwania (np. sugerowane powiększenia, rodzaj 
wykorzystywanego sygnału, z analizami chemicznymi lub bez, itd.), Wyniki będą 
wysyłane na adres e-mail lub skopiowane na płytkę CD. 

9. Jeżeli niezbędnajest obecność drugiej osoby w Pracowni powinna ona znajdować się 
w odległości co najmniej 2m od osoby obsługującej mikroskop (poza linią oznaczeń 
naklej onych na podłodze) oraz mieć nos i usta zasłonięte maską. 


